Fyzikalné technicky zkusebni tustav

Ostrava-Radvanice

) ES Certifikat o prezkouseni typu

Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouZiti
v prostiedi s nebezpeéim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Cislg rifikatu o prezkouseni typu:
FTZU 07 ATEX 0316X

chranny system:  Integrovany monitorovaci pfistroj typu HARRIER 4
INE IKON s.r.o.

(6) Adresa: dyska 319, 538 03 HeFmaniiv Méstee, Ceski republika

(7) Toto zafizeni nebo och Ajhsystém a jakakoliv jeho schvalena varianta je specifikovana v tomto
certifikatu a dokumentaci [€ji28eznam je uveden dale.

(8) Fyzikainé technicky zku$ebnl ust
94/9/EC z 23. bfezna 1994, poliral
bylo ovéfeno spinéni zakladnich
k nawrhu a konstrukci zafizeni
s nebezpedim vybuchu, které jsou uved

(4) Zafizeni nek
(5) Wyrobce:

. notifikovany organ & 1026 podle &lanku 9 smérnice Rady
e ?e u vyse uvedeného zafizeni nebo ochranného systemu
@Zadavkl na ochranu zdravi a bezpe&nost vztahujicich se
i anného systému uréeného pro pouZiti v prostfedi
fw pfiloze Il této smérnice.

Vysledky ovéfovani a zkoudek jsou uvede dlverné zprave ¢.:
07/0316 z 22.05.20
(9) Spinéni zakladnich poZadavk( na ochranu zdravi & : zZpe nost je zajisténo ovéfenim shody s:

CSN EN 60079-0 : 2007; CSN EN 60079-11%5.2007; CSN EN 60079-26 : 2005

(10) Pokud je za &islem certifikatu uveden symbal X°, jsou v Do tfacovani tohoto certifikatu uvedeny
zvla&tni podminky pro bezpeéné pouiti vyrobku.

(11) Tento ES certifikat o pfezkouseni typu plati pouze pro konstrukc
zafizeni nebo ochranného systému podle smérnice 94/9/EC.
Pro vyrobu a dodavani tohoto zafizeni nebo ochranného systémul]
smérnice. Téchto poZadavkl se tento certifikat netyka.

(12) Oznaéeni zafizeni nebo ochranného systému musi obsahovat:

Ex) 1 (1)G [Ex ia] lIC (ridici skfin)

oVEiovani a zkousky uvedeného

dalsi poZadavky této

Odpovédna osoba:

—

Ing. Sindler Jaroslav Pocet stran: 4
vedouci certifikaéniho organu Strana: 1/4

Vydani tohoto certifikatu je podmingéno pinénim vieobecnych podminek FTZU.
Tento certifikat miZe byt rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (vietné dalich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBN{ USTAV, stitni podnik, Pikariska 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: fizu@E@ftzu.cz, web: www. ftzu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni ustav

Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

a9 ES Certifikat o pFezkouSeni typu & FTZU 07 ATEX 0316X

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systému:
Zafizeni HARRIER 4 je urgeno ke kontinudlnimu a limitnimu méfeni vysky hladiny v nadriich
s ropnymi produkty a k indikaci Gniku téchto litek. Jiskrové bezpeéna &ast sestava z Fidici skfiné
a indikanich sond, které jsou v plné jiskrové bezpetném provedeni. Typy sond, které mohou byt
pouZity jsou nasledujici: KX102A, EK01A, EK02A, K011 piip. infra sonda typu IC112. Jiskrové
bezpeiné obvody sond se pfipojuji samostatnymi kabely a to pfimo nebo pomoci rozbotovacich
krabic.
Technické nidaje:
Mapdjeni: 230V; £ 10%; 50 Hz; Ppo = 36 VA
Jiskrové bezpeéné obvody sond:
Sondy KX102A, EK01A, EK02A a KOI1: ExiaIlC T6
Sonda IC112: Ex IIC T4
Max. pfipustné parametry kabell pro viechny sondy, kaZzdy obvod:
L, =1 mH; C, = 100 nF (délka max. 300 m).
Vystupni kontakty relé:  max 250V /5 A/ 100 VA
Nejiskrové bezpeéné obvody: U, = 250 V

(16) Zpravaé.:  07/0316

(17) Zvlastni podminky pro bezpedéné pouditi:
Teplota okoli:
Ridici skiit HARRIER 4: -5°C < T, < + 35°C
Sondy: -20°C < T, <+ 80°C *
* Pti instalaci v Zoné 0 je maximalni teplota okoli omezena na + 60°C.

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpeénost:
Jsou obsazeny v normach uvedenych v bodé 9 tohoto certifikatu, podle kterych byl vyrobek
ovéfovan a v ndvodu k obsluze zpracovaném vyvrobcem.

Odpovédna osoba: Datum vydani. 26.05.2008

A

Ing. Sindler Jaroslav
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Vyddani tohoto certifikdtu je podminéno pinénim vieobecnych podminek FTZU..
Tento certifikat miZe byt rozmnotovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (vietné dalsich stran)

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stdini podnik, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, c-mail: ftuidftzu.cz, web: www. ftzu.cz
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(13) Pokracovani

a4y ES Certifikat o piezkouSeni typu & FTZU 07 ATEX 0316X

(19) SEZNAM DOKUMENTACE
Dokumentace: Datum

e UZivatelska dokumentace HARRIER4 (14 stran) 30.04.2007

¢  Vyrobni dokumentace HARRIER4 (8 stran) 13.11.2007

o Vykresy . 00-00-00 12.10.2007
00-00-01 12.10.2007
00-01-00 12.10.2007
00-01-01 12.10.2007
00-01-02/1 12.10.2007
00-01-02/2 12.10.2007
00-01-03 . 12.10.2007
00-02-00 12.10.2007
00-02-01 12.10.2007
00-02-02 12.10.2007
00-02-03 12.10.2007
00-03-00 12.10.2007
00-03-01 12.10.2007
00-03-02 12.10.2007
00-03-03 12.10.2007
00-04-00 12.10.2007
00-04-01 12.10.2007
00-04-02 12.10.2007
00-04-03 12.10.2007
00-05-00 12.10.2007
00-05-01 12.10.2007
00-05-02 12.10.2007
00-05-03 12.10.2007
00-06-00 12.10.2007
00-06-01 12.10.2007
00-06-02 12.10.2007
00-06-03 T 12.10.2007

Odpovédna osoba:

Datum vydani: 26.05.2008

Ing. Sindler Jaroslav
vedouci certifikatniho organu

Strana: 3/4

Vydani tohoto certifikatu je podminéno pinénim viecbecnych pedminek FTZU.
Tento certifikat mi2e byt rozmno2ovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné daléich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stitni podnik, Pikartskd 7, 716 07 Ostrava Radvanice.
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(13)

(14)

(19)

Dokumentace:

Vykresy €.
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Ing. Sindler Jaroslav
vedouci certifikaéniho organu
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Vydani tohoto cetifikdtu je podminéne plnénim vieobecnych podminek FTZU..

Tento certifikat mize byt rozmnoZovan pouze voelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stitni podnik, Pikartskd 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: flzu@ftzu.cz, web: www flzu.ce



